
職員脂質検診におけるLDLコレステロール
直接測定の意義

【はじめに】

動脈硬化の危険因子 として重要視されてい

るLDLコレステロール (LDL-C)は,従

莱,Friedewaldの計算式を用いて算出され

てきました｡ この計算式は早朝空腹時に採血

した血液の総コレステロール (TC), HD

Lコレステロール (HDL-C), トリグリセ

ライ ド(TG)の値からLDL-Cを算出する

ものです｡

Friedewaldの計算式 :

LDL-C-TC-HDL-C-TG/5

最近,LDL-C直接測定法が開発され,臨床

応用が展開されつつある｡

今回職員の脂質検診にLDL-C直接法を

取 り入れ,計算式による方法 と比較検討した｡

【対象 と方法】

職員脂質検診受検者796名 (男性503名 ･女

性293名)について,TC,TG,HDL-C

の値からFriedewaldの計算式を用いてLD

L-C計算値を算出した｡またコレテス トLD

L(第一化学薬品)を用いてLDL-Cの直接

測定 (測定機器 :SHIMADZU社-CL7200)

を行い,実測値 と計算値 との相関性,LDL

-C異常者数 (LDL-C≧140mg/dR)を比較

した｡

長崎大学保健管理センター

森 内 拓 泊 中 尾 一 彦

湯 川 幸 一 石 井 伸 子

【結 果】

LDL-C実測値 と計算値 の値 は,r-

0.943 y-1.024Ⅹ-5.25と,良好な相関が認

められた (図 1)｡ またそれぞれの平均値は,

実測値119±29.5mg/dB,計算値115.9±31.7

mg/dRで計算値が若干低い値 を示 した (秦

1)｡LDL-Cの異常者の数(LDL-C≧140

mg/dR)は,実測値からは187名,計算値から

は167名であり,計算値において異常者数が減

少することが分った｡ この20名は対象数の約

2.5%である｡

またTG150mg/dRを基準値 として,TG異

常者 ･正常者に区分 して検討した場合,TG

正常者におけるLDL-C実測値 と計算値の

相関は非常に良い結果が得られた(図 2)｡T

G異常者において正常者のグループに比べる

と若干相関性が低 く,計算値の値が低 くなる
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図 1 LDL-C実測値 と計算値の相関

表 1:脂質平均値

TC TG HDL-C LDL-C実測値 LDL-C計算値

LDL-C平均値 (mg/dP) 204 116.2 64.8 119.3 115.9
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傾向が見 られた (図3)｡ 同様にTC220mg/

dPを基準に,TC異常者 ･正常者に区分 した

が,両者 とも相関良好で,TG異常者で観 ら

れたようなデータのバラツキや,片寄 りは観

られなかった｡TG異常者において相関性が

低 くなることか らTG150mg/dR以上 を区分

し,それぞれのLDL-C平均値･実測値 と計

算値の差の平均･LDL-C異常者数について

比較を行った(表 2)｡ その結果,各区分にお

いてLDL-C平均値 ･LDL-C異常者率は

計算値が低 くなる傾向が見 られた｡またTG

値の上昇に伴い,実測値 と計算値の差の平均

値が大きくなる傾向が見 られた｡TG値 と,

LDL-C実測値 と計算値の差(LDL-C差)

の相関性は,r-0.269,p<0.0001であり,L

DL-C差 はTGと正 の相関 を示 した (図

4)｡またLDL-C実測値 とLDL-C差の間

には有意な関係は認められなかった｡

【考 察】

Friedewaldの計算式は,TGが400mg/dP

を超えると,算出されるLDL-C値の信頼性

が失われると言われている1)2)3)｡しかし,T

Gが150mg/dRを超 えたあた りから,若干では

あるが計算値が低 くなる傾向が観 られ,計算

値での異常者率 も低 くなった｡またTGの上

昇に伴いLDL-C実測値 と計算値の差は大

きくなる傾向も観 られた｡しかしTGが400mg
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図2TG150未満におけるLDL-C実測値と計算値の相関
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図3 T G150以上におけ るLDL-C実 測値と計 算値の 相 関
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図4TGとLDL-Cの差(実測値一計算値)の相関

表2 TG値上昇におけるLDL-C平均値 ･実測値と計算値の差の平均 ･LDL-C異常者数の比較

LDL-C平均値 実測値 と計算値の差の平均 LDL-C異常者数 (%)* 総数実測値 計算値 実 謝 値 計 算 値

TG<150 116.3 113.7 2.6 123名 (19.7%) 115名 (12.5%) 624名

150≦TG<200 131.1 127.4 3.7 36名 (43.4%) 27名 (32.5%) 83名

200≦TG<250 136.7 132.1 4.6 20名 (41.7%) 18名 (37.5%) 48名

250≦TG 120.9 107 13.9 8名 (19.5%) 7名 (17.0%) 41名

*LDL-C≧140mg/dP
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/dR程度においてLDL-C実測値 と計算値

が,ほぼ一致する場合や,逆にTGが200mg/

dR程度において両者のデータ間に大きなひら

きがある場合など数件見られたことから,L

DL-C差が何 らかの臨床的意義を有する可

能性について検討中である4)｡

【まとめ】

今回職員脂質検診にLDL-C直接法を取

り入れ,計算式による方法と比較検討した結

莱,LDL計算値は実測値 と非常に良い相関

が認められたが,TGの増加によりデータが

低めにでる傾向があり,LDL-C異常者数が

若干減少することもわかった｡TG≧150mg/

dBでは,正常者に比べ平均値および異常率の

方法間の乗離が強 くなる傾向であった｡
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(本論文の要旨は第38回全国大学保健管理

研究集会で発表した｡)
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